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Сучасні лазерні технології у медицині відкривають великі можливості у 

медицині. Лазерні коагулятори сьогодні активно використовуються для 
проведення різноманітних хірургічних втручань із мінімальною крововтратою.  

Метою роботи є проведення аналітичних розрахунків для розробки 
конструкції універсального лазерного коагулятора, в якій завдяки можливості 
змін характеристик дії лазерного випромінювання на тканину, вибору 
оптимальних режимів роботи та способів доставки випромінювання до 
ураженої ділянки, можна виконати широкий спектр хірургічних маніпуляцій. 

Особливо актуальним сьогодні є застосування лазерних технологій у 
дерматохірургії. Моделювання теплових процесів у шкірі при дії лазерного 
випромінювання дозволить визначити вихідні параметри лазерного 
випромінювача, які забезпечать потрібний хірургічний або косметологічний 
ефект.  Для епідермісу можна використовувати одномірну модель поверхневого 
поглинання при нормальному падінні променя та імпульсному режимі впливу 
лазерного випромінювання (рис.1,б): 
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Рисунок 1 – Температурний вплив лазерного випромінювання. Одномірна 
модель поверхневого поглинання неперервний (а) та імпульсний режим (б). 

Таким чином, можна визначити характеристики лазерного 
випромінювання для коагуляції шарів шкіри. Конструкція універсального 
коагулятора - два лазерних випромінювача (λ1=810 нм, λ2=10,6 мкм) із плавно 
регульованою потужністю на виході магістрального волоконного світловода 
(кварц, d=600мкм) до 30 Вт , блоку живлення, мікропроцесорного блоку 
керування і контролю, блоку індикації, пілотного лазерного діода (λп=650 нм, 
Р=5 мВт). До змінного магістрального світловоду підключаються волоконні 
інструменти для відповідних хірургічних маніпуляцій.  

t, 10 -5с х, мкм 


